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наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

Знак поверки

Егоров Алексей Юрьевич

Подпись

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ТТ 0305364

заводской (серийный) номер
в составе_______________________________
номер знака предыдущей поверки
поверено в соответствии с методикой поверки

в соответствии с ГОСТ 8.156-83 Счетчики холодной воды. Методы и средс
тва поверки._________________________________________ _________________

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.1.ZTT2517.2018__________________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ £
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» А.
(ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.311320

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано 
пригодным к применению в объеме проведенной поверки

М

регистрацонныц номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке 

при следующих значениях влияющих факторов:
Температура воздуха: 22,3 °C________ Относительная влажность: 59,4 %_____
Атмосферное давление: 99,1 кПа Температура жидкости: 45 °C

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Брысина Татьяна Вячеславовна

Начальник отдела_______
должность руководителя подразделения 

Поверитель
13 июля 2020 г.

Средство измерений _____Счетчик горячей воды крыльчатый__________
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер 

СВ-15 Г, Госреестр № 56279-14
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